
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 
น ้ายาตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ จ้านวน ๓ รายการ 

.............................................................................................................................................................................. 
1. คุณลักษณะเฉพาะของน ้ายาตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ จ้านวน ๓ รายการ มีดังนี  
1.1 น ้ายาตรวจคัดกรองกลุ่มแอมเฟตามีน (Amphetamines/Ecstasy) จ้านวน 40,000 การทดสอบ (Test) 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1)  เป็นน ้ำยำตรวจคัดกรองสำรกลุ่มแอมเฟตำมีน (Amphetamines/Ecstasy) ในปัสสำวะ โดยอำศัยหลักกำร 
     Homogenous Enzyme Immunoassay (EIA) 
 2)  สำมำรถตรวจได้ทั งเชิงคุณภำพ (Qualitative) และเชิงก่ึงปริมำณ (Semiquantitative) 
 3)  เป็นน ้ำยำพร้อมใช้งำน (Liquid ready to use) น ้ำยำต้องมีควำมคงทนหลังเปิดใช้ (Stability) ที่ 2-8 ๐ C       
      ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน 
 4)  มีควำมไวในกำรวิเครำะห์ (Analytical Sensitivity) หรือมีค่ำ LOD ที่ระดับ 100 นำโนกรัม/มิลลิลิตร (หรือ      
      น้อยกว่ำ) ที่เกณฑ์ตัดสินบวก ระดับ 1,000 นำโนกรัม/มิลลิลิตร เมื่อใช้วิธีกึ่งปริมำณ (Semiquantitative) 
 5)  สำมำรถตรวจหำปริมำณสำร Amphetamine metabolites ในปัสสำวะได้ถึง 2,000 นำโนกรัม/มิลลิลิตร 
     หรือมำกกว่ำ ที่เกณฑ์ตัดสินบวก (Cutoff) ระดับ 1,000 นำโนกรัม/มิลลิลิตร โดยไม่ต้องเจือจำงปัสสำวะ 
 6)  สำมำรถตรวจหำสำรอนุพันธ์ เช่น Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) ได้ 
 7)  เอนไซม์ที่ใช้ในน ้ำยำผลิตโดยเทคนิค Recombination DNA Technology หรือน ้ำยำที่ได้รับมำตรฐำน ISO     
      13485 หรือ CE Marked 
 8)  ไม่มีกำรรบกวนจำกสำรอ่ืนๆ ที่เกณฑ์ตัดสินบวก (Cutoff) 1,000 นำโนกรัม/มิลลิลติร ดังนี  

ชื่อสำรส้ำคัญ ที่ระดับควำมเข้มข้น (นำโนกรัม/มิลลิลิตร) 
Acetaminophen Acetylicylic acid Morphine 
Codeine Ranitidine Phenetylamine D,I-Ephedrine 
Phenylpropanolamine 

1000,000 ng/mL (หรือดีกว่ำ) 

 
 9)  ที่ภำชนะบรรจุต้องมีกำรชี บ่งข้อมูลที่ส้ำคัญครบถ้วน ได้แก่ ชื่อน ้ำยำ ขนำดที่บรรจุ หมำยเลขรุ่นผลิต วันหมดอำยุ         
      กำรเก็บรักษำ ชื่อผู้ผลิต และอ่ืนๆ 
 
 
 
 
(ลงชื่อ).................................................ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)...............................................กรรมการ 

           (นางภัทรินทร์  ชมภคู า)       (นางศิวนารถ  เรียนลึก) 

(ลงชื่อ).................................................กรรมการ   

         (นางสาวเกศรินทร์  ฤกษ์สิบปี) 
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 10)ภำยในกล่องบรรจุน ้ำยำ ต้องมีเอกสำรก้ำกับน ้ำยำ (Package  Insert) ทุกกล่อง หรือรวบรวมเอกสำรก้ำกับน ้ำยำ      
      เป็นแฟ้มส่งมอบให้ทำงสถำบันฯ และเป็นฉบับที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันมีข้อมูลทำงวิชำกำรที่ส้ำคัญ ครบถ้วน ได้แก่    
      ชื่อน ้ำยำ หลักกำรตรวจ ข้อบ่งชี  วิธีใช้งำน รำยละเอียดของน ้ำยำ (ชนิดและปริมำณ) วิธีกำรเตรียมน ้ำยำและ   
      เก็บรักษำ ข้อควรระวัง ชนิดตัวอย่ำงที่ใช้ (วิธีเก็บและน้ำส่ง) กำรควบคุมคุณภำพ ข้อจ้ำกัด และข้อมูลจ้ำเพำะ   
      (Specific  Performance  Characteristics) เช่น ควำมไว (Sensitivity) ควำมจ้ำเพำะ (Specificity) ค่ำเกณฑ์ตัดสินบวก     
      (Cutoff) สำรรบกวน ค่ำควำมถูกต้อง (Accuracy) ค่ำควำมแม่นย้ำ (Precision) เป็นต้น 
 11) สำมำรถใช้กับเครื่องวิเครำะห์อัตโนมัติ (Automated Analyzer) ได้ 
 
1.2 น ้ายาตรวจคัดกรองกัญชา (THC) จ้านวน 15,000 การทดสอบ (Tests) 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1)  เป็นน ้ำยำตรวจคัดกรองกัญชำ (THC) ในปัสสำวะโดยอำศัยหลักกำร Homogenous Enzyme Immunoassay 
      (EIA) 
 2)  สำมำรถตรวจได้ทั งเชิงคุณภำพ (Qualitative) และเชิงก่ึงปริมำณ (Semiquantitative) 
 3)  เป็นน ้ำยำพร้อมใช้งำน (Liquid ready to use) น ้ำยำต้องมีควำมคงทนหลังเปิดใช้ (Stability) ที่ 2-8 ๐ C       
      ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน 
 4)  มีควำมไวในกำรวิเครำะห์ (Analytical Sensitivity) หรือมีค่ำ LOD ที่ระดับ 15 นำโนกรัม/มิลลิลิตร (หรือ      
      น้อยกว่ำ) ที่เกณฑ์ตัดสินบวก (Cutoff) ระดับ 50 นำโนกรัม/มิลลิลิตร เมื่อใช้วิธีกึ่งปริมำณ (Semiquantitative) 
 5)  สำมำรถตรวจหำปริมำณสำร THC ในปัสสำวะได้ถึง 100 นำโนกรัม/มิลลิลิตร (หรือมำกกว่ำ) โดยไม่ต้องเจือจำง      
      ปัสสำวะ 
 6)  เอนไซม์ที่ใช้ในน ้ำยำผลิตโดยเทคนิค Recombination DNA Technology หรือน ้ำยำที่ได้รับมำตรฐำน ISO   
      13485 หรือ CE Marked 
 7)  ไม่มีกำรรบกวนจำกสำรอ่ืนๆ ที่เกณฑ์ตัดสินบวก (Cutoff) 50 นำโนกรัม/มิลลิลิตร ดังนี  

ชื่อสำรส้ำคัญ ที่ระดับควำมเข้มข้น (นำโนกรัม/มิลลิลิตร) 
Acetaminophen Acetylsalicylic acid Methadone 
Morphine Amphetamine Methamphetamine 

1000,000 ng/mL (หรือดีกว่ำ) 

 
 8)  ที่ภำชนะบรรจุต้องมีกำรชี บ่งข้อมูลที่ส้ำคัญครบถ้วน ได้แก่ ชื่อน ้ำยำ ขนำดที่บรรจุ หมำยเลขรุ่นผลิต วันหมดอำยุ         
      กำรเก็บรักษำ ชื่อผู้ผลิต และอ่ืนๆ 
 
 
(ลงชื่อ).................................................ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)...............................................กรรมการ 

           (นางภัทรินทร์  ชมภคู า)       (นางศิวนารถ  เรียนลึก) 

(ลงชื่อ).................................................กรรมการ   

         (นางสาวเกศรินทร์  ฤกษ์สิบปี) 
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 9) ภำยในกล่องบรรจุน ้ำยำ ต้องมีเอกสำรก้ำกับน ้ำยำ (Package  Insert) ทุกกล่อง หรือรวบรวมเอกสำรก้ำกับน ้ำยำ      
      เป็นแฟ้มส่งมอบให้ทำงสถำบันฯ และเป็นฉบับที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันมีข้อมูลทำงวิชำกำรที่ส้ำคัญ ครบถ้วน ได้แก่    
      ชื่อน ้ำยำ หลักกำรตรวจ ข้อบ่งชี  วิธีใช้งำน รำยละเอียดของน ้ำยำ (ชนิดและปริมำณ) วิธีกำรเตรียมน ้ำยำและ   
      เก็บรักษำ ข้อควรระวัง ชนิดตัวอย่ำงที่ใช้ (วิธีเก็บและน้ำส่ง) กำรควบคุมคุณภำพ ข้อจ้ำกัด และข้อมูลจ้ำเพำะ   
      (Specific  Performance  Characteristics) เช่น ควำมไว (Sensitivity) ควำมจ้ำเพำะ (Specificity) ค่ำเกณฑ์ตัดสินบวก     
      (Cutoff) สำรรบกวน ค่ำควำมถูกต้อง (Accuracy) ค่ำควำมแม่นย้ำ (Precision) เป็นต้น 
 10)สำมำรถใช้กับเครื่องวิเครำะห์อัตโนมัติ (Automated Analyzer) ได้ 
 
1.3 น ้ายาตรวจคัดกรองโอปิเอท (Opiates) จ้านวน 15,000 การทดสอบ (Tests) 
คุณลักษณะเฉพาะ 
 1)  เป็นน ้ำยำตรวจคัดกรองสำรโอปิเอท (Opiates) ในปัสสำวะโดยอำศัยหลักกำร Homogenous Enzyme     
      Immunoassay (EIA) 
 2)  สำมำรถตรวจได้ทั งเชิงคุณภำพ (Qualitative) และเชิงก่ึงปริมำณ (Semiquantitative) 
 3)  เป็นน ้ำยำพร้อมใช้งำน (Liquid ready to use) น ้ำยำต้องมีควำมคงทนหลังเปิดใช้ (Stability) ที่ 2-8 ๐ C       
      ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน 
 4)  มีควำมไวในกำรวิเครำะห์ (Analytical Sensitivity) หรือมีค่ำ LOD ที่ระดับ 20 นำโนกรัม/มิลลิลิตร (หรือ      
      น้อยกว่ำ) ที่เกณฑ์ตัดสินบวก (Cutoff) ระดับ 300 นำโนกรัม/มิลลิลิตร เมื่อใช้วิธีกึ่งปริมำณ (Semiquantitative) 
 5)  สำมำรถตรวจหำปริมำณสำร Opiates metabolites ในปัสสำวะได้ถึง 1,000 นำโนกรัม/มิลลิลิตร หรือ 
     มำกกว่ำ ที่เกณฑ์ตัดสินบวก (Cutoff) ระดับ 300 นำโนกรัม/มิลลิลิตร โดยไม่ต้องเจือจำงปัสสำวะ 
 6)  สำมำรถตรวจหำสำรอนุพันธ์ เช่น 6-Monoacetylmorphine (6-MAM) ได้ 
 7)  เอนไซม์ที่ใช้ในน ้ำยำได้จำกกำรผลิตโดยเทคนิค Recombination DNA Technology หรือน ้ำยำที่ได้รับ   
      มำตรฐำน ISO 13485 หรือ CE Marked 
 8)  ไม่มีกำรรบกวนจำกสำรอ่ืนๆ ที่เกณฑ์ตัดสินบวก (Cutoff) ระดับ 300 นำโนกรัม/มิลลิลิตร ดังนี  

ชื่อสำรส้ำคัญ ที่ระดับควำมเข้มข้น (นำโนกรัม/มิลลิลิตร) 
Acetaminophen Acetylsalicylic acid  
Amphetamine Methadone Carbamazepine 
Phenobarbital 

1000,000 ng/mL (หรือดีกว่ำ) 

  
 
 
(ลงชื่อ).................................................ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)...............................................กรรมการ 

           (นางภัทรินทร์  ชมภคู า)       (นางศิวนารถ  เรียนลึก) 

(ลงชื่อ).................................................กรรมการ   

         (นางสาวเกศรินทร์  ฤกษ์สิบปี) 
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 9)  ที่ภำชนะบรรจุต้องมีกำรชี บ่งข้อมูลที่ส้ำคัญครบถ้วน ได้แก่ ชื่อน ้ำยำ ขนำดที่บรรจุ หมำยเลขรุ่นผลิต วันหมดอำยุ         
      กำรเก็บรักษำ ชื่อผู้ผลิต และอ่ืนๆ 
 10)ภำยในกล่องบรรจุน ้ำยำ ต้องมีเอกสำรก้ำกับน ้ำยำ (Package  Insert) ทุกกล่อง หรือรวบรวมเอกสำรก้ำกับน ้ำยำ      
      เป็นแฟ้มส่งมอบให้ทำงสถำบันฯ และเป็นฉบับที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันมีข้อมูลทำงวิชำกำรที่ส้ำคัญ ครบถ้วน ได้แก่    
      ชื่อน ้ำยำ หลักกำรตรวจ ข้อบ่งชี  วิธีใช้งำน รำยละเอียดของน ้ำยำ (ชนิดและปริมำณ) วิธีกำรเตรียมน ้ำยำและ   
      เก็บรักษำ ข้อควรระวัง ชนิดตัวอย่ำงที่ใช้ (วิธีเก็บและน้ำส่ง) กำรควบคุมคุณภำพ ข้อจ้ำกัด และข้อมูลจ้ำเพำะ   
      (Specific  Performance  Characteristics) เช่น ควำมไว (Sensitivity) ควำมจ้ำเพำะ (Specificity) ค่ำเกณฑ์ตัดสินบวก     
      (Cutoff) สำรรบกวน ค่ำควำมถูกต้อง (Accuracy) ค่ำควำมแม่นย้ำ (Precision) เป็นต้น 
 11) สำมำรถใช้กับเครื่องวิเครำะห์อัตโนมัติ Automated Analyzer 
 
2. เงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติม 
 รำคำน ้ำยำตรวจที่เสนอทั ง 3 รำยกำรจะรวมถึงเงื่อนไขดังต่อไปนี  ซึ่งบริษัทจะต้องจัดหำ/จัดเตรียมให้กับสถำบันฯ 
โดยไม่คิดมูลค่ำใดๆทั งสิ น 
2.1 ผู้ขำยต้องจัดหำเครื่องตรวจวิเครำะห์อัตโนมัติส้ำหรับตรวจน ้ำยำดังกล่ำว จ้ำนวน ๒ เครื่อง โดยเครื่องตรวจวิเครำะห์ 
      อัตโนมัติต้องมีคุณสมบัติขั นต่้ำ ดังนี  
 2.1.1 เป็นเครื่องตรวจอัตโนมัติ ชนิด Fully Automated Analyzer โดยเป็นเครื่องใหม่ไม่ผ่ำนกำรใช้งำน หรือผ่ำน
กำรใช้งำนไม่เกิน ๑ ปี จ้ำนวน ๒ เครื่อง 
 2.1.2 เครื่องมีต้ำแหน่งส้ำหรับบรรจุน ้ำยำตรวจวิเครำะห์ระดับยำและสำรเสพติดไม่น้อยกว่ำ 40 ต้ำแหน่ง โดยมี 
          ระบบรักษำควำมเย็นอยู่ในเครื่อง 
 2.1.3 เครื่องมีต้ำแหน่งส้ำหรับบรรจุตัวอย่ำงตรวจ ไม่น้อยว่ำ ๕๐ ต้ำแหน่ง 
 2.1.4 เครื่องท้ำงำนแบบ Continuous Loading สำมำรถเติมสิ่งตรวจและน ้ำยำเพิ่มได้ขณะเครื่องท้ำงำนโดยไม่ 
          ต้องรอเครื่องหยุดท้ำงำน 
 2.1.5 มีควำมเร็วในกำรตรวจ (Throughput) ไม่น้อยกว่ำ 350 กำรทดสอบ/ชั่วโมง 
 2.1.6 มีระบบกำรอ่ำนบำร์โค้ด (Barcode reader) ได ้
 2.1.7 สำมำรถสั่งงำนแบบสุ่ม (Random) และแบบเร่งด่วน (Stat) 
 2.1.8 มีระบบตรวจเช็คฟองอำกำศ (Bubble detection) หรือมีระบบตรวจเช็คกำรอุดตัน (Clot Detection) 
 2.1.9 เป็นเครื่องที่ใช้ Disposable-Cuvette เพ่ือควำมถูกต้อง แม่นย้ำในกำรตรวจวิเครำะห์และป้องกันกำรปน 
          เปื้อนจำกกำรล้ำงใช้งำน Cuvette ซ ำ้ 
 
 
(ลงชื่อ).................................................ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)...............................................กรรมการ 

           (นางภัทรินทร์  ชมภคู า)       (นางศิวนารถ  เรียนลึก) 

(ลงชื่อ).................................................กรรมการ   

         (นางสาวเกศรินทร์  ฤกษ์สิบปี) 
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 2.1.10 ที่ Software เครื่องมีกำรแสดงเวลำของผลที่จะท้ำเสร็จในแต่ละตัวอย่ำง หรือมีระบบป้องกันกำรปนเปื้อน 
            ระหว่ำงน ้ำยำกับตัวอย่ำง ระหว่ำงน ้ำยำกับน ้ำยำ และระหว่ำงตัวอย่ำงกับตัวอย่ำง (Carry over) 
 2.1.11 สำมำรถพิมพ์ผลกำรตรวจจำกเครื่องได้ และเชื่อมต่อกับระบบสำรสนเทศทำงห้องปฏิบัติกำร (Laboratory 
            Information System : LIS) ได ้
 2.1.12 รำยละเอียดของโปรแกรม (Software) ที่ใช้งำน 
   -เป็นโปรแกรมท่ีใช้งำนง่ำย สำมำรถสั่งให้ท้ำงำนพร้อมกันหลำยกำรทดสอบได้ 
   -สำมำรถแสดงผลจ้ำนวนกำรใช้งำนหรือจ้ำนวนคงเหลือของน ้ำยำ/กำรทดสอบ ที่หน้ำจอได้ 
   -สำมำรถแสดงให้เห็นขั นตอนกำรท้ำงำนและระยะเวลำตรวจวิเครำะห์ที่หน้ำจอได้ 
   -สำมำรถต่อกับโปรแกรม/ระบบ LIS ได ้
   -มีโปรแกรมควบคุมคุณภำพ สำมำรถแสดงผลเป็นตัวเลขและกรำฟได้ สำมำรถค้ำนวณค่ำ Mean SD และ 
    %CV ได้ และสำมำรถใช้ Westgard multi rule ในกำรประเมินผลได้ 
   -มีโปรแกรมที่สำมำรถท้ำ Calibration curve ได้ หรือมีกำร Plot Calibration Curve พร้อมบอก OD 
    Calibration ได ้
2.2 กำรทดสอบทุกชนิดสำมำรถอ้ำงอิงถึงมำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้ในระดับสำกลหรือนำนำชำติ 
2.3 ผู้ขำยต้องจัดหำเครื่องส้ำรองไฟ (UPS) ขนำด 1.5 KVA ที่สำมำรถส้ำรองไฟได้ 30 นำที เป็นอย่ำงน้อย 
2.4 ต้องเป็นเครื่องที่ใช้อุปกรณ์มำตรฐำนจำกโรงงำนผลิต และเม่ือเครื่องมีปัญหำ ต้องแก้ไขให้ใช้งำนได้ภำยใน 24 ชั่วโมง 
      นับจำกแจ้งเรื่อง กรณีผู้ขำยไม่เข้ำมำแก้ไขตำมเวลำที่ก้ำหนด ผู้ขำยจะต้องช้ำระค่ำปรับให้กับผู้ซื อเป็นรำยชั่วโมง ชั่วโมง 
      ละ 300.- บำท หำกเครื่องไม่พร้อมใช้งำน หรือซ่อมบ่อย ต้องมีเครื่องส้ำรองพร้อมใช้งำนทดแทน 
2.5 ผู้ขำยต้องมีกำรบ้ำรุงรักษำและตรวจสอบประสิทธิภำพกำรท้ำงำนของเครื่อง และ/หรือ สอบเทียบเครื่องมือดังกล่ำว 
      อย่ำงสม่้ำเสมออย่ำงน้อยปีละ 2 ครั ง (หรือตำมข้อก้ำหนดของผู้ผลิตเครื่องมือ) เพ่ือให้เครื่องมือพร้อมใช้งำนได้อย่ำงม ี
      คุณภำพและปลอดภัย 
2.6 ผู้ขำยต้องรับผิดชอบติดตั งเครื่องมือจนสำมำรถใช้งำนได้ ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ นจำกกำรติดตั ง, กำรซ่อมแซม, กำรบ้ำรุงรักษำ, 
      กำรสอบเทียบ,กำรตรวจสอบประสิทธิภำพกำรท้ำงำนและกำรกระท้ำอ่ืนใดที่เกี่ยวกับเครื่องมือ รวมถึงอะไหล่ อุปกรณ์ 
      น ้ำยำสำรเคมีและวัสดุอ่ืนใดที่ใช้เพ่ือกำรดังกล่ำว ให้เป็นควำมรับผิดชอบของบริษัท (ไม่สำมำรถเรียกเก็บจำกสถำบันฯได้) 
      พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ทุกรำยกำรพร้อมใช้งำนอย่ำงสมบูรณ์แล้วเสร็จภำยใน 60 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจะซื อ 
      จะขำย 
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2.7 ผู้ขำยต้องจัดหำอุปกรณ์และวัสดุทุกชนิดที่ใช้ในกำรตรวจวิเครำะห์ให้แก่สถำบันฯ โดยไม่คิดมูลค่ำ และเพียงพอต่อ  
      กำรตรวจวิเครำะห์อย่ำงมีคุณภำพตำมหลักวิชำกำร เช่น Cuvette และวัสดุอุปกรณ์หรือสำรอื่นๆท่ีจ้ำเป็นต้องใช้งำน 
      โดยอุปกรณ์และวัสดุทุกชนิดดังกล่ำวข้ำงต้นต้องมีคุณภำพและได้มำตรฐำน 
2.8 ผู้ขำยต้องรับประกันจ้ำนวนรำยหรือจ้ำนวนกำรทดสอบ ที่สำมำรถตรวจได้ต่อน ้ำยำ 1 กล่อง โดยให้ยื่นเอกสำรรับรอง 
      เป็นลำยลักษณ์อักษรแก่สถำบันฯ (ในวันท้ำสัญญำ) และหำกตรวจสอบพบว่ำน ้ำยำกล่องใด มีปริมำณไม่ถึงจ้ำนวนที่ 
      ประกันไว้ ผู้ขำยต้องจัดหำน ้ำยำที่ขำดหำยไปให้ครบถ้วน โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
2.9 ผู้ขำยต้องรับผิดชอบชดเชยน ้ำยำตรวจวิเครำะห์ที่ต้องใช้เพ่ือกำรตรวจวิเครำะห์ซ ้ำ (Repeat) ที่มีสำเหตุเกิดจำกเครื่องมือ 
      ขัดข้องในระหว่ำงที่ก้ำลัง run sample อยู่ หรือจำกวัสดุอุปกรณ์ท่ีบริษัทส่งมำให้ใช้ไม่ได้มำตรฐำนหรือไม่เพียงพอต่อกำรใช้ 
      งำนจนเป็นเหตุให้ต้องตรวจวิเครำะห์ซ ้ำ 
2.10 ผู้ขำยต้องสนับสนุนวัสดุ น ้ำยำตรวจวิเครำะห์ และ/หรืองบประมำณที่ต้องใช้เพ่ือกำรประกันคุณภำพวิเครำะห์ ให้แก่ 
        สถำบันฯ ดังนี  
        2.10.1 สำรควบคุมคุณภำพ (Control Materials) ทุกระดับ และสำรมำตรฐำน (Standard) หรือสำรสอบเทียบ 
          (Caribrator) ทุกระดับ เพ่ือกำรควบคุมคุณภำพภำยในห้องปฏิบัติกำร (IQC) และท้ำ Caribration curve 
        2.10.2 สนับสนุนงบประมำณในกำรจัดซื อตัวอย่ำงปัสสำวะ หรือกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรประเมินคุณภำพกำร 
        วิเครำะห์หำสำรเสพติดภำยนอกองค์กรหรือระหว่ำงห้องปฏิบัติกำร (EQA/Inter lab comparison) 
2.11 น ้ำยำและวัสดุต่ำงๆที่จ้ำเป็นต้องแช่เย็นขณะจัดส่ง ผู้ขำยต้องมีกำรควบคุมอุณหภูมิอย่ำงดี และน ้ำยำตรวจวิเครำะห์ 
        ต้องคงเหลือระยะเวลำใช้งำนก่อนวันหมดอำยุไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน 
2.12 ผู้ขำยต้องจัดเตรียมคู่มือกำรใช้งำนเครื่องมือฉบับภำษำไทย จ้ำนวนอย่ำงน้อย 2 เล่ม 
2.13 ผู้ขำยต้องจัดอบรมให้ควำมรู้กำรใช้งำนเครื่องมือ กำรบ้ำรุงรักษำและกำรแก้ไขปัญหำเบื องต้น ให้กับเจ้ำหน้ำที่ของ 
        สถำบันฯ จนสำมำรถปฏิบัติงำนได้ โดยไม่คิดมูลค่ำใดๆทั งสิ น 
2.14 ผู้ขำยเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเชื่อมต่อข้อมูลในเครื่องตรวจวิเครำะห์กับโปรแกรม/ระบบสำรสนเทศทำงห้อง 
        ปฏิบัติกำร (LIS) กับระบบ HIS โปรแกรม HosXP รวมถึงอุปกรณ์ท่ีจ้ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถใช้โปรแกรม HosXP ได้ 
 
3. ระยะเวลาด้าเนินการและการส่งมอบ 
3.1 นับตั งแตว่ันลงนำมในสัญญำจะซื อจะขำยแบบรำคำคงที่ไม่จ้ำกัดปริมำณถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562  
3.2 ส่งมอบพัสดุเป็นงวดๆตำมควำมต้องกำรของสถำบันฯ โดยส่งมอบพัสดุพร้อมใช้งำนภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้ 
      รับใบสั่งซื อ 
 
 
(ลงชื่อ).................................................ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)...............................................กรรมการ 
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๔. วงเงินในการจัดหา 
    วงเงิน 2,940,000.- บำท (สองล้ำนเก้ำแสนสี่หมื่นบำทถ้วน) โดยใช้งบประมำณสถำบันบ้ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูผู้ติดยำ 
    เสพติดแห่งชำติบรมรำชชนนี ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 
๕. ราคากลาง 
 รำคำกลำงน ้ำยำตรวจสำรเสพติดในปัสสำวะ จ้ำนวน  3 รำยกำร ดังนี  
 1. น ้ำยำตรวจคัดกรองกลุ่มแอมเฟตำมีน (Amphetamine/Ecstasy) จ้ำนวน 40,000 กำรทดสอบ (Test) 
     รำคำ 42 บำทต่อกำรทดสอบ รวมเป็นเงิน 1,680,000.- บำท (หนึ่งล้ำนหกแสนแปดหมื่นบำทถ้วน) 
 2. น ้ำยำตรวจคัดกรองกัญชำ (THC) จ้ำนวน 15,000 กำรทดสอบ (Tests) 
     รำคำ 42 บำทต่อกำรทดสอบ รวมเป็นเงิน 630,000.- บำท (หกแสนสำมหมื่นบำทถ้วน)  
 3. น ้ำยำตรวจคัดกรองโอปิเอท (Opiates) จ้ำนวน 15,000 กำรทดสอบ (Tests) 
     รำคำ 42 บำทต่อกำรทดสอบ รวมเป็นเงิน 630,000.- บำท (หกแสนสำมหมื่นบำทถ้วน) 
 เป็นเงินรวมทั งสิ น 2,940,000.- บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน) 
 ทั งสำมรำยกำรสำมำรถถัวเฉลี่ยปริมำณและวงเงินได้ ตำมอัตรำกำรใช้จริง  
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